- roberlimited.com

- BEDIENUNGSANLEITUNG







BEDIENUNGSANLEITUNG
Nooec® GEBRAUCHSANWEISUN

WIZARD

Novembet0®b

—— Version 2.0 Nov 28— Seite 3 =7



ROBER

Versiommistonk

NoDec ®WIZARD

Brugsvejlednin

Version Durchgefuhri Uberprift| Genehmig{ Genehmig Grund
von am von am
1.0 Ben Smith N/A M Hutson| Mad6 1 € Original
2.0 Ben Smith| No v M Hutsonl Febd 1 ¢ Aktualisierur

auf Grafiken

——= Version 2.0 Nov 28— ——o—oeeeooxo=—=— Seite 4 M



m NoDec ®WIZARD

Brugsvejlednin
Indholdsfortegnelse
] 18] U o S PPSPPR 8.
Weitere INfOrmatioNem.........ooveviiiiiis e eeee e e eeeees 9...
Symbolbeschreibung...........oooo e 11
Lieferumiang ........coooi oo e 12
Allgemeine WarnhiNWEISE............uuuuuuuesceeeeeeeeieiieeieeeeeeeeesmmmmee e e eeeeeees 14
U | = LU PP 16
Bildschirmanzeige Grundlagen..............ooovivicemmmmie e eeeeeeec e e 22
Den Bildschirmerstehen.........cooooe oo 22.
Anderung der BefUIUNG.........c..couvieiiveeeemee et menme e eve e ee e remes 22
Den BildSChirm @NISPEITEN.........coiiiiiiiiteeeee et mmmmmn e e e e e 24.
MatratzenKONSITUKLIOM .......ooeeieieie e cmmmmm e e 25.
Tilt DeCkrogrammerne........oooi oo mmmmmm e 26.
Program L. ..o eermee e e 28
ZUSAMMENTASSUNG. ....uuieeieeeiiiiemmmme e e e eetie e e e e e e e s sermnm s seeeeeeessnnneeesmmmmnnes 28
L 0T | = 1 0 29
ZUSAMMENTASSUNG. ....eetiieeiiiiiitceeeae e e e e et e e mmmmm bt r e e e e e e e e meenen s 29
L 0T = T 10 T 30
ZUSAMMENTASSUNG. ...eeeeiiiieiiiiitceeeae e e e e ettt e s mmmmm bbb e e e e e e e e e s meenen s 30
L 0T = 0 2 31
ZUSAMMENTASSUNG. ...eeeeiiiieiiiiitceeeae e e e e ettt e s mmmmm bbb e e e e e e e e e s meenen s 31
PrOgranD. ...t 32
ZUSAMMENTASSUNG. . .uuuieeieeeiiiismmmme e e e eetts e e e e e e e esmememm s seeeseeessnnnsseesmmmmnnes 32
PrOGIram Q... oo e s 33
ZUSAMMENTASSUNG. ..uuuuieeiieeiiiiemmmme e e ettt e e e e e e esmemmnm s eeeeesessnnns e esmmmmnnes 33
[ (0| = 0 o PSP PPPPTRP 34
ZUSAMMENTASSUNG. ..uuuuieeiieeiiiiemmmme e e ettt e e e e e e esmemmnm s eeeeesessnnns e esmmmmnnes 34
Program 8 ........... B

—— Version 2.0 Nov 28— Seite 5



ROBER | NoDec ®WIZARD
Brugsvejlednin

ZUSAMMENTASSUNG. ....eevvviiiiieeieetceeeeeeeeeeeneeenneeennensmmmmnnsssssssnessnnsnnnssnmmnnnnes 35
Top Dek MenEBildSChIrML.......ccooeeeiiiiiee e 36
BetriEDSIMOMI. .. .uviiiiiiieii i e mmmmm e 36
WEChSEIMOAUS. ...t e e mmmmn e 38
StAtIKMOAUS ... e 41
Druckeinstellungen andern..........coo oo 42
Tilt DeckMenUbildSChirm........ccoooi i 43
Druckeinstellungen andern............cccooiiiecece e A3
ZYKIUSZEITEN VEIANUERIN. ...cci ittt ettt e e mmmmne e e e e e e e e e e 44
Maximum INflatiGROAUS...........ooiviiiii e e e 45
Patientenbeurteilung.........cc.uviiiiiii e e 45
Manuelle THEUNKLION. ... cmmmee e e e e e e e eerees e e e e e e s e e s e 46
= L= a7
UDEIArUCKAIAIM. ...ttt eeemee et te e emmmnneareas 48
Niedriger DrUGRIAIM............iiiiiiee e e e 48
StromausfalAlarm..........ooo e 49
L@ 3 o1 - | 50
TraNSPOHMOAUS......cceviiiiiiiiiiiiiit ettt e 51
V4] g 0= =T (H ] o S 51
= To [T U o To I (8] To I I = 0 ] Lo o 51
Weitere BildSChirmoptioN@N............uuiiiiiiiicc e e 52
OptionsMeMBIlASCRIIM..........uiiii e e k2
ANZEIGENEIGKEIL. .....coii ittt e 53
I 11T 1/ o T [ 53
Y 0] = (e L= = 1o [ o P 54
Reinigung UNd WartUNG. .......cooeeeeeeeeeeeicemmmm e e e e e e eeeeeei s e 55.
Reinigungsverfanren........ ..o e e 55
Reinigung der MAatralZe.............ueeeiii et eeeeee e e e eeeeean =

—— Version 2.0 Nov 28E—m—m————— Scite 6



m NoDec ®WIZARD

Brugsvejlednin
Reinigung der PUMPE......ooiiiiiiiiiiieee et eeeeee e eeeeeeeeeeeeneeneenea Y4
VedlgENOIAEISE. ........coeeiieeeeeeee e eeeeee bbb eeenenseranee 57
TechniSChe Daten..........oouuuuiiiii e eeeee e enee 58
AGOIEGAL ...t ermm e e ——————— e 58
MALIAZE. ... e ettt nn e e s 58.

——= Version 2.0 Nov 28— ——o—oeeeeoxo=—=— Seite 7 M



'ROBER NoDec ©®WIZARD
Brugsvejlednin

Einflhrung

Herzlichen Gluckwunsch zum ErwéYbde8WIZARD
Wechseldrudkatratzensystems mftaBnmerZyklus und
zusatzlichen Wendemdaglichkeiten. Dieses qualitativ hochw
medizinische Produkt wird, sofern gemal} diesen Anweisul
aufgebaut und gewartet, viele Jahre stérungsfrei arbeiten
einwandfreie kiche Leistung zeigen.

DerNoDeBWIZARIst ein Matratzenersatzsystem mit
Wechseldruck, das zur Prophylaxe und Therapie von
Druckgeschwiiren entwickelt wurde. Es ist flr Hochrisikop:s
und Druckgeschwire bis Grad 5 verwendbar. Die zusatzlic
Wendeidglichkeit bedeutet, dass es auch flr immobile Pati
geeignet ist.

Das Matratzensystem wurde gemal den internationalen N
EN 60601 und EN 60602 entwickelt und tragt die CE
Kennzeichnung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Bemutias
NoDe@WIZARrindlich durch.

N\
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Weitere Informationen
DerNoDe@WIZARRrsetzt die Matratze auf jeglichen
Bettgestellen in Krankenh&usern. Das Matratzenersatzsys
leise, komfortabel und einfach genug, um von einer einzelr
Pflegekraftufgebaut zu werden.

Die haufige Druckentlastung (Kontaktflache) reduziert nacl
das Risiko von Druckgeschwtren, die durch die reduzierte
Durchblutung von Kapillargefal3en im Gewebe, das die
Knochenvorspriinge umgibt, verursacht derdee€
WIZARDist aul3erdem bei der Behandlung von bestehendel
Druckgeschwiren bis zu Grad 5 eine wertvolle Hilfe, besot
immobile Patienten.

Der Hauptzweck ddsDeWIZARIDst, fur Druckentlastung zu
sorgen, welche vom Liegen des Patienten auf der Matratze
verursacht wird. Ein weiteres Ziel ist es, fur laterale Rotatic
sorgen, um die Auswirkungen von Druck sowie Immobilitat
zu mindern. Dies wird durch abwechselndes Beflllen und
Entleeren der Luftkammern der Matratze erreicht. Dies fuh
regelraBiger Druckentlastung, was die Durchblutung und d
Oxygenierung in den tiefen Gewebeschichten um anféllige
Knochenvorspringe herum fordert.

Das System besteht aus einer mit Luft beflllten Matratze,
ein gewohnliches Bettgestell gelegt wiltteisceimes
Luftschlauches mit einer separaten Steuerungseinheit vert
wird. Die Matratze besteht aus einzelnen Kammern und ist
einen Gerrodeezug geschutzt.

—— Version 2.0 Nov 28— Scite 9




ROBER | NoDec ®WIZARD
Brugsvejlednin

Die Steuerungseinheit ist softwarebasiert, was es ermdglic
Luftdruck in deadmern auf dem erforderlichen Niveau zu
halten und den Luftdruck gemald dem Gewicht des Patient
seiner Position auf dem Bett automatisch anzupassen. Del
Luftdruck kann auch den Pflegeanforderungen entspreche
verandert werden. Die |lat&alatiormst ebenfalls
softwarebasiert und kann tber 8 veesehirdgramme
angepasst werden

Ein zusatzliches GPéntil an der Seite des Aggregats erlauk
die schnelle Entleerung der Matratze im Notfall.
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Kontraindikationen
Wie bei allen Matratzenersatzsystiamieier
NoDe8WIZARD nicht bei Patienten mit instabilen Frakturer
Wirbelsaulenverletzungen verwendet werden.

Symbolbeschreibung
Der NoD&WIZARD verwendet verschiedene Symbole, die

dieser Bedienungsanleitung und direkt auf desrBthmepeen:

Symbol Erklarung
]
R Typ B Angewendetes Tell

Medizinprodukt Klasse Il

/O An/ Aus

Siehe Bedienungsanleitung

A Allgemeiner Warnhinweis
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Lieferumfang
Wenn Sie Ihr NoB®HZARD Matratzensystem auspacken,
uberprifen Sie, désigende Teile vorhanden sind:

T NoDe8WIZARD Pumpe:

Bitte notieren Sie den Namen, die Modellbezeichnung ur
Seriennummer lhrer Pumpe flr den Fall, dass sie diese t
Kontaktaufnahme mit Rober oder Ihrem lokalen Handler
angeben miussen.

4 N

Model
Navn
| NODEC WIZARD “[/
| NDW 0000:2015 |
230V~ +10% 50/60Hz 0.35A _
Sere
Nummer

\ J
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